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Menge Art.-Nr. Bezeichnung
1 AZ 00014 CO,-Zylinder mit Stopfen
und fixiertem Ablassrohr mit Ventil
1 K 1360 Pipette, 3 ml (Kunststoff)
1 K 45100 Griffinbecher, 100 ml, Kunststoff
mit roter Skale
1 K 6150 Thermometer, Glas,
Messbereich: -15 bis 110 °C
1 K 6311 Tragekorb
1 K 80065 CO,-Tabelle in g/l fir 100 bis 42
ml Restvolumen und
Temperaturbereich 0 bis 20 °C ==
1 K 80070 Ergebnisliste =
1 L 6451 Bedienungsanleitung =u
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Mit Vinoquant 9 wird der CO,-Gehalt von =
normalem Wein, sog. Stillwein (Gegensatz %w
Schaumwein und dgl.), bestimmt. =
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Nachdruck, auch auszugsweise, verboten!
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Die Messung sollte rasch durchgefiihrt werden, damit sich die Probe nicht unnétig erwarmt.

1 Ca. 100 ml des zu untersuchenden Weines (ideale Probentemperatur 5-10 C) werden
langsam in den CO,-Zylinder eingefillt (ideal ist, wenn der CO,-Zylinder auch 5 — 10 C hat)..
Zur Vermeidung der CO,-Entbindung lasst man den Wein an der Innenwand des Zylinders
herunterlaufen.

1 Die Feineinstellung des Meniskus auf der 100 ml-Marke des Zylinders erfolgt mit der Pipette.

3 Danach auf die Kugel bei der Spitze des Ablassrohres driicken ( = Ventil 6ffnen, um einen
Druckausgleich zu ermdglichen und das Steigrohr zu entliften) und den Poly-Stopfen mit
Steigrohr fest in den Zylinder driicken.

1 Handstellung beim Schiitteln des zZylinders:

I Zylinder schiitteln.

Um eine Erwarmung der Probe moglichst gering zu halten, den CO,-Zylinder nur am Konus
und am Ful® anfassen und mit beiden Handen schiitteln.

1 Danach Aufsteigen der Gasblasen aus dem unteren Zylinderbereich abwarten.

I Zum Ablassen des Weins durch den entstandenen Innendruck auf die Kugel bei der
Spitze des Ablassrohrs driicken (Ventil). Der Zylinder wird dabei leicht schrég gehalten,
damit das Ablassrohr immer in die Flissigkeit eintaucht.

T Nach dem Ablassen Zylinder erneut schiitteln.

I Aufsteigen der Gasblasen aus dem unteren Zylinderbereich abwarten.

t Auf die Kugel bei der Spitze des Ablassrohrs driicken (Ventil) und Uberdruck ablassen
(Vorsicht: Es tritt Wein aus).

1 Vorgang ca. 5 mal, gegebenenfalls 6fter, bis zum vollstandigen Abbau des Innendrucks
wiederholen.

1 Das Ende des Ausschiittelns der Kohlensaure ist daran erkennbar, dass nach dem
Schuttelvorgang trotz 6ffnen des Ventils aus dem Ablassrohr kein Wein mehr austritt.

I Gdf. im Ablassrohr enthaltene Flissigkeit wird in den Zylinder entleert (Ventil 6ffnen).

1 Das Ablassrohr aus dem Zylinder nehmen, das Zerfallen des Schaumes abwarten und
das Volumen der im Zylinder befindlichen restlichen Weinmenge an der ml-Skala ablesen.

1 Die Temperatur der Probe mit dem Thermometer messen.

1 Aus dem ermittelten Restprobenvolumen und der Temperatur wird mit Hilfe der Tabelle
der urspriingliche CO,-Gehalt des untersuchten Weines in g/l ermittelt.

I Nach Analysenende Wein im Zylinder ausleeren.

1 Zylinder mit Wasser ausspilen und lufttrocknen oder mit Tuch oder dgl. abtrocknen.

I Auch Polystopfen mit Rohr und Pipette reinigen (Wasser durch Rohr flieRen lassen).

In Pipette mehrfach reines Wasser einsaugen.

Beispiel: Ermitteltes Restvolumen der Probe : 85 ml

Temperatur der Probe :8C
Urspringlicher CO,-Gehalt (aus Tabelle): 1,10 g/l.
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